
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 57/2020

PROCESSO SA/DL N° 103/2020

OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Rede Municipal de Saúde, tais como: eletrocardiógrafos, aparelhos de ultrassom piezoelétricos, termo higrômetros digitais e cadeiras de rodas
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ELETROCARDIÓGRAFO, Tela LCD colorida mínimo de 5 pol; Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de

ajuste; Captura simultânea das 12 variações com uma tecla (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); Detecção automática de pulso de marca-

passo. Memória interna para armazenamento de no mínimo, 100 registros de ECG; Transferência através de rede Ethernet ou conexão USB ou Bluetooth

ou cartão SD; Software em português; Modo de operação manual, automático e ritmo; Registro e impressão de 3, 6 e 12 canais através de impressora de

alta resolução no próprio equipamento. Possuir algoritmo de suporte a decisão clínica para análise e interpretação do traçado de ECG e de arritmias com

no mínimo: Análise morfológica do traçado de ECG, análise por gênero, análise pediátrica integrada, análise do segmento ST, análise do segmento QT e

sistema de análise e detecção de marca-passo; Permite ou o uso de papel termo sensível milímetro tipo rolo com no mínimo 100mm de largura ou A4 ou

Z-folder (atender pelo menos uma dessas opções); Taxa de amostragem do sinal de entrada de 8000/segundo/canal; Inserir dados do paciente: nome,

idade, sexo, peso, altura e pressão arterial. Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/PR,

filtros; Ajuste automático da linha base; Cópia automática do último exame realizado; Velocidade de impressão no modo manual: 25mm/s, 50mm/s (+/-

3%); Velocidade de impressão no modo automático: 25mm/s, 50mm/s (+/-3%); Indicador de ligado à rede elétrica, funcionamento a bateria e 
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Aparelho de ultra-som piezoelétrico para profilaxia do cálculo; corpo confeccionado em ABS com design vertical; circuito eletrônico com estabilizador de

freqüência; painel com controles do sistema ergonomicamente desenhados, chave seletora de potência do ultra-som e de regulagem da bomba

peristáltica integrada ao equipamento que possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante, tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e

removível, confeccionado em policarbonato transparente, com led para visualização do nível do líquido; peça de mão do ultra-som leve e de formato

anatômico; transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 kHz; duas capas

protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135º C, garantindo uma maior durabilidade e funcionalidade do transdutor

no processo de autoclavagem, mangueiras e capa do transdutor com sistema bactericida, ponta ativa do instrumento com amplitude variável,

dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; acompanha três tips  para remoção do cálculo e duas chaves para instalação dos tips , com prolongador 
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Cadeira de rodas especial para obesos, com especificações mínimas: Cadeira rodas, confeccionada em alumínio tubular ou aço carbono, com pintura

epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável eleváveis. Rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus

infláveis, com rolamentos blindados, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no mínimo 6", ambas providas de rolamentos blindados

nos seus eixos, eixos de aço reforçado. Freios bilaterais, assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma

almofada em espuma com mínimo de 3 (três ) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro

para fixação; assento reforçado com largura mínima de 60cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. Capacidade de carga mínima de

120kg.
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Termo-higrômetro digital, destinados a medir a temperatura e a umidade interna e externa. Cabo com no mínimo 1,5m de comprimimento. Com

certificado de calibração.
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