Prefeitura de Monte Alto

Sectetaria da Saiide
Farmdcia Municipal

Monte Alto, 03 de maio de 2024

Oficio n°® 96/2024

A llmo. Sra.
Maria Helena Rettondini
Prefeita Municipal

Atenciosamente, Em resposta ao pedido de impugnacdo pela
empresa MEDLEVENSON COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PROCUTOS HOSPITALARES LTDA, sirvo-me do presente para responder a
V.Sa., que:

1. ENZIMA DESIDROGENASE

A opgao pela quimica glicose Desidrogenase (GDH), em detrimento da
glicose oxidase (GOD) se justifica pela comprovagdo de uma maior precisao
nos resultados aferidos com a primeira. Aléem do mais, todas as quimicas
apresentam interferéncias com algum tipo de agticar que na@o a glicose, no
entanto a quimica desidrogenase nao possui interferéncia clinicamente
relevante com agucares.

Considerando que se trata de um equipamento essencial ao bem-estar dos
pacientes diabéticos e que deve garantir um tratamento eficaz, devemos optar
por aqueles que oferegam maior confiabilidade, menor risco ao paciente e
melhor custo x beneficio. No que tange a utilizagao da quimica enzimatica nas
tiras reagentes para medicdo da glicemia, esclarecemos que existem no
mercado brasileiro, produtos com reagentes com base nas quimicas Oxidase
(GOD) e desidrogenase (GDH). Porém vale ressaltar que a quimica oxidase
possui mais interferéncia relevantes que as demais quimicas que sao
derivadas da desidrogenase, dentre elas destacamos:

. Interferéncia com oxigénio — A interferéncia com o oxigénio pode
ocorrer com pacientes que utilizam a oxigenoterapia domiciliar, pois
esses pacientes possuem amostra venosa com baixo teor de oxigénio,
podendo causar interferéncia no resultado. A Pressao Parcial de
Oxigénio (PO2) elevada, frequente em pacientes em uso de oxigénio
suplementar e ventilagao mecanica, ocasiona leituras equivocadamente
baixas e vice-versa, considerando que o oxigénio € o mediador
fisiologico da GOD. Em contrapartida, aquelas com a reagao enzimatica
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da glicose desidrogenase nao sofrem interferéncias, ja que o oxigénio
nao esta envolvido na reagédo eletroquimica catalisada pela GDH (nao
sensivel ao 02). Importante ressaltar que os glicosimetros serao
utilizados também pelas equipes do Programa Melhor em Casa e Doce
Lar, e pelos pacientes desses programas, onde muitos se encontram em

oxigenoterapia domiciliar, situagédo onde poderia ocorrer a interferéncia
com o oxigénio descrita acima.

Outra variavel de grande relevancia é a medicamentosa, varios sao os
medicamentos que podem interferir nos resultados dos TLR de glicose;

Interferéncia com Levodopa — Medicamento muito utilizado na
rede publica para pacientes com Parkinson;

Interferéncia com Dopamina e Manitol - As indicagoes principais
da Dopamina estdo relacionadas aos estados de baixo débito com
volemia controlada ou aumentada (efeito beta adrenérgico). Pelo fato de
essa droga vasoativa possuir, em baixas doses, um efeito vasodilatador
renal, € também indicado em situagoes nas quais os parametros
hemodinamicos estejam estaveis, porém com oliguria persistente (efeito
dopaminérgico). Ela pode, também, ser utilizada em condicdes de
choque com resisténcia periférica, diminuida (efeito alfa adrenérgico).
Medicagado de grande uso em pacientes em casos graves, que podem
ser atendidos na Unidade de Pronto Atendimento.

2. PERMISSAO PARA SEGUNDA GOTA

A situagdo em que a gota ocasionaria na coagulagao e inutilizagao do
teste ndao ocorre, pois, 0 tempo que se excede para a utilizagao da segunda
gota & que levaria a coagulagao, esta € no minimo um desconhecimento
técnico das diferencas entre coletas laboratoriais € os TLR, aqui (TLR) utiliza-
se uma “gota’ de sangue retirado da ponta do dedo, nao ha manipulagao, nao
ha armazenamento e nao ha transporte da amostra. O tempo decorrido entre a
colocacao da primeira gota (amostra) e a segunda (amostra suplementar) & de
segundos. Lembramos que a média do tempo de coagulagdo normal &€ de 5 a

14 minutos, e se inicia com 1 minuto, variado de acordo com a extensao da
lesao.

Além disto quando consideramos a situagao atual de inicio de Pos
Pandemia pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), com impactos talvez nunca antes
imaginados, com efeitos que extrapolam a area da saude e permeiam a
sociedade como um todo, que vive e ainda vai passar por mais mudangas
provocadas pela Covid-19, com necessidades de agbdes de saude publica,
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medidas econdmicas, controle de desemprego e etc. Hoje temos a tecnologia a
nosso favor, auxiliando ndo apenas na saude, mas no acesso a informacao,
por exemplo. A sociedade que deve emergir depois da crise gerada pelo novo
coronavirus, tanto no Brasil quanto no restante no mundo, é uma mais ligada
pela tecnologia. A tecnologia veio realmente para ficar, dando respostas as
necessidades das comunidades, porem nem sempre o SUS e os seus
pacientes estdo nesta fase evolutiva, ou seja, nem sempre temos pacientes
preparados pessoalmente e tecnicamente para treinamentos virtuais eu
similares. Diante disto a grande necessidade é a possiblidade de tecnologias
cada vez mais simples, o que torna a tarefa facil e agil para os usuarios,
reduzindo ao maximo as margens de risco, principalmente para os usuarios
leigos, portanto utilizar possibilidades tecnologicas para a redugao dos riscos, €
fundamental.

A possibilidade de amostra com segunda gota, vem de encontro a isto,
ou seja, garantir resultados seguros, com economicidades, focando nao sé o
cuidado com erario publico, no nao desperdicio de “tiras reagentes’, visto que
sem a possibilidade de se colocar uma segunda gota de amostra, a tarefa, ou
resultara em necessidade de nova tira reagente ou em resultado erréneo, o que
acarretara em risco clinico para o paciente, ou ambos, portanto o cuidado
também com a seguranga do paciente. Outro ponto importante a ressaltar &
que a segunda gota nao esta relacionada em puncionar novamente o paciente
para obter nova amostra e sim em se completar a amostra que ja foi captada
pela tira teste, ou seja, é a possibilidade de completar a amostra, caso esta
tenha sido insuficiente, antes que o sistema inicie a leitura, evitando o
desperdicio de tiras e a necessidade de nova pungdo. Mediante a isto esta
evolugao tecnoldgica tem por objetivo facilitar a utilizagdo dos sistemas,

principalmente individuos mais idosos ou mesmo as criangas pequenas sao
capazes de executar a tarefa.

3. APARELHO EM CODIFICAGAO E SEM CHIP

Indiscutivelmente, a necessidade de troca de chip € um fator que fortalece
para erros e desvios na medigao, além de dificultar o manuseio do mesmo,
especialmente por se tratar de “auto teste” e ainda mais de ser uma Prefeitura
considerada de médio porte e o aparelho percorrer por diversas maos de
profissionais. Monitores que necessitem de chip para codificagdo nao traz
beneficios a Nosso servigo e aos pacientes, que em sua maioria sao idosos e

tem dificuldade de manuseio. Os monitores que nao necessitam de codificagao
praticamente excluem o risco de erros.
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Esclarecemos que nao € inten¢éo da administragao restringir a participagao
de licitantes, apenas queremos assegurar a eficacia e seguranga dos usuarios.

Levando em consideragéo os itens mencionados e esclarecidos; a escolha
de método eficaz e seguro para o usuario; existéncia no mercado de varias
marcas que atendem ao descritivo, propomos o indeferimento o pedido de
impugnacao.

Sendo o que me cumpria, aproveito para reiterar protestos de estima e
consideragao.

Ana Beatriz D. Tozetti Zavatti
Diretora de Administracao de Farmacias
CRF-SP 60036
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